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Krav vid olika användningsklasser 
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En spets – alla lika – samma 
användningsklass? 
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• Spets motstånd (qc) 
Område: 8, 20, 50 och 100 MPa 
Område: 0.8, 2, 5 och 10 ton 
Onoggrannhet: < 0,2 %FS 
Upplösning: < 0,0025 %FS 
 

• Med hänsyn till onoggrannhet < 0,2 %FS 
⇒16 / 40 / 100 / 200 kPa (Spetstryck) 
⇒1 / 2,5 / 6 / 12 kPa (Skjuvhållfasthet) 
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Detta ska vara gjort 
• Rätt temperatur på sonden 
• Fräscha batterier 
• Raka stänger 
• Hel och ren sond 
• Vätskemättat portryckssystem 

Fräscha porösa filter/spaltfilter 
• Ej försliten spets eller mantelhylsa 
• Eventuell förborrning och vatten 
• Korrekta och aktuella kalibreringskoder 
• Läs av nollvärden före – och efter sondering 

– Minimal nollpunktsdrift mellan sonderingarna 
 

• Seriös utvärdering och ej ensam källa till underlag 
 

• Annars – inte trovärdigt! 
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